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ABSTRACT
The measurement of the limbus diameter in millimeters is
useful for ophthalmologists in various tests, such as those
that enable the detection of congenital glaucoma. Some ex-
ams require the patient to interact with the doctor, pro-
viding information during the exam. Patients who cannot
collaborate, such as children aged 0-3, need to be sedated
to allow the specialist to check the diameter of the limbus.
This measurement is not always accurate, because in medical
practice it is common to use a ruler close to the eye to gauge
the diameter of the limbus. In this context, it is appropri-
ate to develop a computational solution that avoids the use
of invasive techniques in patients, also avoiding the need to
sedate them for such examinations, as well as improving the
accuracy of the measurement. In this work, a computational
method is proposed for the automatic detection of limbus in
patient images and for the calculation of its diameter in mil-
limeters. The results obtained by the developed method are
compatible with the values obtained by the manual measure-
ment method. The performance obtained by the developed
technique indicates that the proposed methodology has po-
tential for application in ophthalmic offices.
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RESUMO
A medida em mil´ımetros do diaˆmetro do limbo e´ u´til para
os me´dicos oftalmologistas em diversos exames, como os
que possibilitam a detecc¸a˜o do glaucoma congeˆnito. Al-
guns exames precisam que o paciente interaja com o me´dico,
fornecendo informac¸o˜es durante a realizac¸a˜o do exame. Os
pacientes que na˜o podem colaborar, como crianc¸as de 0 a 3
anos, precisam ser sedados para permitir que o especialista
verifique o diaˆmetro do limbo. Esta medida nem sempre
e´ precisa, pois na pra´tica me´dica, e´ comum a utilizac¸a˜o de
uma re´gua pro´xima ao olho para aferir o diaˆmetro do limbo.
Neste contexto, faz-se oportuno o desenvolvimento de uma
soluc¸a˜o computacional que evite a utilizac¸a˜o de te´cnicas in-
vasivas nos pacientes, evitando tambe´m a necessidade de
seda´-los para a realizac¸a˜o de tais exames, assim como melho-
rando a precisa˜o da medida. Neste trabalho, e´ proposto um
me´todo computacional para a detecc¸a˜o automa´tica do limbo
em imagens de pacientes e para o ca´lculo do seu diaˆmetro em
mil´ımetros. Os resultados obtidos atrave´s do me´todo desen-
volvido sa˜o compat´ıveis com os valores obtidos pelo me´todo
manual de medic¸a˜o. O desempenho obtido pela te´cnica de-
senvolvida indica que a metodologia proposta tem potencial
de aplicac¸a˜o em consulto´rios oftalmolo´gicos.
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1. INTRODUÇÃO
O olho humano e´ o o´rga˜o responsa´vel pela visa˜o humana.
Caracterizado pelo formato globular, esse o´rga˜o esta´ local-
izado em uma cavidade o´ssea na face e suas estruturas po-
dem ser divididas em treˆs camadas: externa, composta pela
esclera, co´rnea e limbo; medial, onde esta´ a ı´ris, pupila,
coroide e corpo ciliar; e interna, composta pela retina. A
Figura 1 apresenta os principais componentes da camada ex-
terna do olho, cujo conhecimento pre´vio e´ importante para
a compreensa˜o deste trabalho [20].
Figure 1: Estrutura externa do olho humano.
A medida em mil´ımetros do diaˆmetro do limbo e´ u´til
para os me´dicos oftalmologistas em certos exames, como os
que possibilitam a detecc¸a˜o do glaucoma congeˆnito. Cri-
anc¸as com glaucoma congeˆnito unilateral possuem um olho
maior que o outro, e consequentemente, possuem um limbo
maior que o outro, apresentando diaˆmetro corneano hori-
zontal maior que 12 mil´ımetros [6]. Crianc¸as com glaucoma
congeˆnito bilateral possuem os dois olhos com o tamanho
alterado, fora do normal. Assim, e´ poss´ıvel detectar a pre-
senc¸a ou auseˆncia do glaucoma nesse grupo de pacientes por
meio da mensurac¸a˜o do diaˆmetro limbar.
O Glaucoma e´ uma designac¸a˜o gene´rica a um grupo de
doenc¸as oculares distintas que provocam danos ao nervo o´p-
tico e perda da visa˜o [11]. O glaucoma congeˆnito e´ a causa
de 16% dos casos de crianc¸as cegas e 15% dos casos de cri-
anc¸as com baixa visa˜o no Brasil [3]. Sendo assim, faz-se
necessa´rio o diagno´stico precoce de tal patologia.
No entanto, os exames para detectar o glaucoma geral-
mente necessitam da colaborac¸a˜o do paciente. Alguns ex-
ames exigem um posicionamento correto e esta´tico do corpo
e dos olhos durante sua realizac¸a˜o, outros exames, precisam
que o paciente interaja com o me´dico, fornecendo infor-
mac¸o˜es durante a realizac¸a˜o do exame [7]. Nesse contexto,
existem dificuldades em aplicar os me´todos usuais em cri-
anc¸as de 0 a 3 anos que na˜o conseguem colaborar da maneira
necessa´ria durante os exames [21].
Na pra´tica me´dica, os pacientes que na˜o podem colabo-
rar precisam ser sedados para permitir que o especialista
verifique o tamanho do limbo. Esta medida nem sempre e´
precisa, pois o mesmo utiliza uma re´gua pro´xima ao olho
para aferir o diaˆmetro limbar, como exibido na Figura 2.
A pra´tica me´dica atual para a medida do diaˆmetro do
limbo em pacientes na˜o colaborativos, consiste em sedar o
paciente e utilizar de te´cnicas invasivas e nem sempre pre-
cisas para o aferir este valor. Neste contexto, faz-se opor-
tuno o desenvolvimento de uma soluc¸a˜o computacional que
evite a utilizac¸a˜o de te´cnicas invasivas nos pacientes, evi-
tando tambe´m a necessidade de seda´-los para a realizac¸a˜o de
tais exames, assim como melhorando a precisa˜o na aferic¸a˜o
Figure 2: Medic¸a˜o do limbo em paciente sedado.
da medida, uma vez que me´todos computacionais tendem
a ser mais precisos do que me´todos manuais, pois estes sa˜o
sens´ıveis a poss´ıveis falhas humanas do especialista, devido
a alta necessidade de coordenac¸a˜o motora e precisa˜o visual
na realizac¸a˜o do exame.
A detecc¸a˜o do limbo em imagens possui diversas apli-
cac¸o˜es ligadas a` segmentac¸a˜o da ı´ris como regia˜o de inter-
esse. Algumas dessas aplicac¸o˜es sa˜o: exames como o teste
do reflexo vermelho e testes de detecc¸a˜o do estrabismo, ras-
treamento da posic¸a˜o da ı´ris em v´ıdeos e reconhecimento
biome´trico com base no padra˜o visual da ı´ris.
Diante do contexto apresentado, o objetivo deste artigo e´
apresentar um me´todo computacional para aferir automati-
camente o diaˆmetro do limbo em mil´ımetros, com base em
fotos de pacientes, utilizando te´cnicas de processamento de
imagens digitais, visando ser utilizado para que os me´dicos
oftalmologistas consigam obter esta medida de forma menos
invasiva e tambe´m para que possa facilitar a realizac¸a˜o de
exames onde esta medida seja necessa´ria.
A principal contribuic¸a˜o deste trabalho esta´ na proposto
de um me´todo automa´tico associada a um hardware de baixo
custo aferir automaticamente o diaˆmetro limbar.
1.1 Trabalhos Relacionados
Esta sec¸a˜o apresenta pesquisas, equipamentos e trabalhos
relacionados a` localizac¸a˜o dos olhos em imagens, detecc¸a˜o
automa´tica da ı´ris ou do limbo e processamento de imagens
no Raspberry Pi. Tais estudos foram encontrados utilizando
conceitos parciais da te´cnica de revisa˜o sistema´tica da liter-
atura em conjunto com o portal Google Acadeˆmico1.
Lorenzi (2014) implementou um software de detecc¸a˜o de
estrabismo para dispositivos mo´veis, utilizando te´cnicas de
processamento de imagem como o classificador em cascata
de Haar [14] e a transformada de Hough [10], aplicada a
detecc¸a˜o de c´ırculos. O classificador em cascata de Haar
foi usado para detectar a regia˜o da face e dos olhos e a
transformada teve como objetivo detectar a regia˜o do limbo
e do brilho dos olhos.
Cruz et al. (2016) desenvolveram um dispositivo que uti-
liza um Raspberry Pi e que executa o reconhecimento de ı´ris
por meio de processamento de imagem. Realiza func¸o˜es de
pre´-processamento antes de enviar as imagens a` aplicac¸a˜o
para contornar as limitac¸o˜es do Raspberry Pi. Ja´ Kunik et
al. (2017) apresentaram um sistema completo para recon-
hecimento de ı´ris. O sistema proposto e´ baseado no com-
putador de placa u´nica Raspberry Pi 3B, com eˆnfase na fun-
cionalidade do processo de reconhecimento como um todo,
1https://scholar.google.com.br/
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incluindo aspectos de hardware e software. Uma aquisic¸a˜o
de dados por infravermelho permitiu uma segmentac¸a˜o e
codificac¸a˜o eficiente da ı´ris. Ambos os trabalhos utilizam a
Transformada de Hough para detecc¸a˜o e localizac¸a˜o da ı´ris.
Almeida et al. (2015) propuseram um me´todo para detec-
tar estrabismo, utilizando SVM (do ingleˆs: support vector
machine, ou ma´quina de vetores de suporte) para detec-
tar os olhos e a transformada de Hough para detectar a
regia˜o circular do limbo. Silveira et al. (2018) propuseram
um dispositivo porta´til e de baixo custo baseado em uma
placa Raspberry Pi, com funcionalidades semelhantes aos
dispositivos Photoscreeners2 dispon´ıveis no mercado. Tem o
propo´sito de incorporar diferentes me´todos computacionais
para detectar patologias da visa˜o.
Utilizando te´cnicas semelhantes aos trabalhos citados, este
trabalho apresenta um me´todo para medir automaticamente
o limbo, problema ainda na˜o abordado na literatura e sem
ferramentas simples e de baixo custo para tal aferic¸a˜o.
O trabalho esta´ organizado em 5 sec¸o˜es. A sec¸a˜o 2 con-
te´m a fundamentac¸a˜o teo´rica sobre os conceitos que foram
utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. Na sec¸a˜o
3 e´ apresentada a metodologia proposta por este trabalho
para a detecc¸a˜o do limbo em imagens de pacientes e para o
ca´lculo da sua mensurac¸a˜o em mil´ımetros. Na sec¸a˜o 4 sa˜o
mostrados os resultados alcanc¸ados por meio da aplicac¸a˜o
do me´todo e hardware propostos. Por fim, na sec¸a˜o 5 sa˜o
expressadas as concluso˜es e sugesto˜es de trabalhos futuros.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Imagem Digital
Uma imagem digital e´ uma func¸a˜o bidimensional de inten-
sidade de luz f(x, y), onde x e y sa˜o as coordenadas espaciais
e o valor de f em qualquer ponto (x, y) e´ proporcional ao
brilho da imagem naquele ponto. Tambe´m pode ser consid-
erada como sendo uma matriz cujos ı´ndices de linha e colu-
nas identificam um ponto na imagem. Este ponto e´ chamado
de pixel [8]. Em cieˆncia da computac¸a˜o, o processamento
digital de imagens e´ o uso de algoritmos de computador para
realizar o processamento em imagens digitais [2].
2.1.1 Histograma
A representac¸a˜o gra´fica da distribuic¸a˜o dos valores de tonal-
idade dos pixels em uma imagem digital e´ chamada de his-
tograma da imagem. Ele mostra o nu´mero de pixels para
cada valor de tom, ou seja, o eixo horizontal do gra´fico repre-
senta a variac¸a˜o de tons, enquanto o eixo vertical representa
o nu´mero total de pixels nesse tom espec´ıfico, em outras
palavras, o lado esquerdo do eixo horizontal representa as
regio˜es mais escuras da imagem e o lado direito representa
as regio˜es mais claras, o eixo vertical representa o nu´mero
total de pixels (tamanho da a´rea) localizada em cada uma
dessas regio˜es.
2.2 Características de Haar
Viola e Jones (2001) propuseram uma abordagem de apren-
dizagem de ma´quina para detecc¸a˜o de objetos visuais em
imagens. Nos esta´gios iniciais do algoritmo, sa˜o utilizadas
caracter´ısticas chamadas de Haar-like features, descritas pre-
viamente em [18], que possuem esse nome pois sa˜o baseadas
na Transformada de Haar [9].
2Dispositivos que atrave´s da ana´lise de imagens sa˜o capazes
de detectar patologias da visa˜o.
Uma Haar-like feature simples pode ser definida como a
diferenc¸a entre os somato´rios dos valores dos pixels nas a´reas
dentro de retaˆngulos na imagem. Estes retaˆngulos podem
ter qualquer tamanho e estarem em qualquer posic¸a˜o den-
tro da imagem. Podem ser utilizados conjuntos de dois, treˆs
ou quatro retaˆngulos. Os valores encontrados indicam cer-
tas caracter´ısticas de uma a´rea espec´ıfica da imagem. Cada
tipo de caracter´ıstica pode indicar a existeˆncia (ou auseˆncia)
de algo na imagem, como bordas ou mudanc¸as na textura.
Um conjunto de dois retaˆngulos pode detectar uma borda
entre uma regia˜o escura e uma regia˜o clara na imagem, por
exemplo. O detector de objetos foi aperfeic¸oado por Lien-
hart e Maydt (2002), adicionando a detecc¸a˜o de Haar-like
features rotacionadas em 45o, melhorando a detecc¸a˜o das
caracter´ısticas.
Para a tarefa de detecc¸a˜o de faces, a primeira caracter´ıs-
tica selecionada se concentra na regia˜o dos olhos, que muitas
das vezes e´ mais escura do que a regia˜o do nariz e bochechas
(Figura 3). A segunda caracter´ıstica selecionada se baseia
no fato dos olhos serem mais escuros do que o nariz. A
primeira caracter´ıstica mede a diferenc¸a de intensidade en-
tre a regia˜o dos olhos e a regia˜o superior das bochechas. A
segunda caracter´ıstica compara as intensidades nas regio˜es
dos olhos com a intensidade no nariz [24].
Figure 3: Comparac¸o˜es de intensidade de brilho en-
tre regio˜es.
Neste trabalho, utilizou-se o detector de caracter´ısticas
de Haar para detectar as regio˜es dos olhos nas imagens dos
pacientes.
2.3 Suavização de Imagens
Va´rios filtros utilizados em processamento de sinais, como
filtros passa-alta, passa-baixa, etc., podem ser aplicados a`
imagens. Filtros passa-baixa ajudam a remover ru´ıdos da
imagem, desfoca´-la, enquanto filtros passa-alta ajudam a
encontrar bordas nas imagens. O desfoque (suavizac¸a˜o) da
imagem e´ obtido pela convoluc¸a˜o da imagem com um kernel
de filtro passa-baixa [16].
A sa´ıda de um filtro espacial linear de suavizac¸a˜o e´ sim-
plesmente a me´dia dos pixels contidos na vizinhanc¸a da ma´s-
cara do filtro. Os filtros de suavizac¸a˜o substituem o valor de
cada pixel em uma imagem pela me´dia dos n´ıveis de cinza na
vizinhanc¸a definida pela ma´scara de filtro. Esse processo re-
sulta em uma imagem com as transic¸o˜es suavizadas. Como
o ru´ıdo aleato´rio consiste tipicamente em transic¸o˜es bruscas
nos n´ıveis de cinza, a aplicac¸a˜o mais o´bvia de suavizac¸a˜o e´
a reduc¸a˜o de ru´ıdo [8].
O procedimento consiste em percorrer uma matriz de con-
voluc¸a˜o sobre a imagem. Acima de cada pixel, no exemplo
de uma matriz 5x5, sa˜o adicionados todos os 25 pixels abaixo
desta matriz, e´ calculado sua me´dia e e´ substitu´ıdo o valor do
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pixel central pelo novo valor me´dio. A operac¸a˜o e´ repetida





1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

Neste trabalho, o filtro da me´dia e´ utilizado visando a
reduc¸a˜o do ru´ıdo como parte do tratamento realizado nas
imagens processadas.
2.4 Limiarização de Otsu
Limiarizac¸a˜o (threshold) e´ a te´cnica mais simples de seg-
mentac¸a˜o de imagem. A partir de uma imagem em escala
de cinza, o limiar pode ser usado para criar imagens bina´rias
[19]. O me´todo de limiarizac¸a˜o mais simples substitui cada
pixel em uma imagem por um pixel preto, se a intensidade da
imagem na posic¸a˜o Ii,j for menor que alguma constante fixa
T (threshold), ou seja, se Ii,j < T , ou por um pixel branco,
se a intensidade da imagem for maior que essa constante.
O me´todo de Otsu [17] e´ usado para encontrar automati-
camente um valor para o limiar (threshold). O algoritmo as-
sume que a imagem conte´m duas classes de pixels, seguindo
o histograma bimodal (pixels de primeiro plano e pixels de
fundo), enta˜o tenta encontrar um valor que minimize a var-
iaˆncia ponderada entre as classes. Ou seja, ele encontra um
valor de t que fica entre os dois picos das classes no his-
tograma, de modo que as variac¸o˜es para ambas as classes
sa˜o mı´nimas. Neste trabalho, o Limiar de Otsu e´ aplicado
para segmentar de forma otimizada as regio˜es da ı´ris e da
esclera nas imagens de olhos.
2.5 Detecção de Bordas de Canny
Os pontos nos quais o brilho de uma imagem muda dras-
ticamente, acentuadamente ou tem descontinuidades, sa˜o
tipicamente organizados em um conjunto de segmentos de
linhas curvas chamados de bordas. A detecc¸a˜o de bordas
inclui uma variedade de me´todos matema´ticos que visam
identificar tais mudanc¸as [23].
Dentre as te´cnicas de detecc¸a˜o de bordas, o detector de
Bordas de Canny [1] e´ um algoritmo de detecc¸a˜o de borda
baseado no Filtro de Sobel [22]. Basicamente utiliza dois
limites diferentes no Filtro de Sobel, um baixo e um alto,
o limite mais baixo permite passar mais bordas, portanto,
mais bordas do que o necessa´rio sa˜o detectadas. Ao passar a
imagem por um segundo limite maior, apenas as arestas que
pertencem aos contornos mais importantes sa˜o detectadas.
O algoritmo de Canny combina esses dois mapas de borda
para produzir contornos “o´timos”. Ele opera mantendo ape-
nas os pontos das bordas do limite baixo, para o qual existe
um caminho cont´ınuo de bordas, vinculando esses pontos a
uma borda pertencente ao limite alto [13]. Neste trabalho,
o detector de bordas de Canny e´ utilizado para encontrar os
contornos que compo˜em os olhos nas imagens processadas,
em busca de realc¸ar a regia˜o do limbo.
2.6 Detector de círculos de Hough
A detecc¸a˜o de objetos circulares e´ uma tarefa de extrac¸a˜o
de caracter´ısticas fundamentais no reconhecimento de padro˜es,
que foi continuamente desenvolvida para obter melhor de-
sempenho e precisa˜o computacional. Diversas aplicac¸o˜es
dentro dos campos de: visa˜o computacional, f´ısica e biologia,
dependem da detecc¸a˜o de padro˜es circulares, por exemplo,
detecc¸a˜o de ı´ris, contagem de ce´lulas, identificac¸a˜o de formas
de ce´lulas e rastreamento de part´ıculas [25].
A transformada de Hough (TH) [10] foi elaborada para de-
tectar caracter´ısticas analiticamente representa´veis em im-
agens, como linhas, c´ırculos e elipses. Para realizar uma
ana´lise baseada em conteu´do de uma imagem, e´ necessa´rio
extrair recursos significativos da colec¸a˜o de pixels que con-
stituem a imagem. Contornos, linhas, regio˜es e assim por
diante sa˜o elementos de imagem fundamentais que definem
o conteu´do de uma imagem [13]. A transformada e´ apli-
cada apo´s detectar as bordas da imagem, por exemplo, pelo
detector de bordas de Canny [15]. A equac¸a˜o parame´trica,
usada pela transformada de Hough para detecc¸a˜o de c´ırculos
e´ apresentada a seguir.
x = a+ r · cos(θ)
y = b+ r · sen(θ)
A equac¸a˜o parame´trica do c´ırculo possui treˆs paraˆmetros,
a e b representando o centro do c´ırculo e r representando o
raio. Quando o aˆngulo θ passar por todos os 360 graus, os
pontos (x, y) trac¸am o per´ımetro de um c´ırculo. O trabalho
da transformada de Hough e´ desenhar o per´ımetro de um
c´ırculo para cada ponto de borda encontrado, no espac¸o de
Hough, como pode ser visto na Figura 4.
Figure 4: Esquematizac¸a˜o do funcionamento da
transformada de Hough.
Na Figura 4, cada ponto de borda no espac¸o geome´trico
(lado esquerdo) gera o trac¸o de um c´ırculo no espac¸o de
Hough (lado direito). Os trac¸os de c´ırculos gerados no es-
pac¸o de Hough tem um ponto de intersecc¸a˜o que represen-
tam a coordenada (a, b), que por sua vez, representa o cen-
tro de um c´ırculo na imagem original, com raio igual ao
dos c´ırculos trac¸ados no espac¸o de Hough [15]. Neste tra-
balho, foi utilizada uma versa˜o modificada da TH descrita
na Metodologia (Sec¸a˜o 3.1.1).
2.7 Métricas de Avaliação
Na ana´lise estat´ıstica de conjuntos bina´rios, algumas me´tri-
cas sa˜o utilizadas para avaliar um classificador. Em partic-
ular, tratando-se de segmentac¸a˜o de imagens, e´ poss´ıvel uti-
lizar tais me´tricas para medir o desempenho de um algoritmo
de segmentac¸a˜o, utilizando-as para comparar a segmentac¸a˜o
encontrada pelo algoritmo e uma imagem de refereˆncia que
indique a segmentac¸a˜o correta que esta´ se tentando alcanc¸ar.
Classificando as duas classes dos conjuntos bina´rios como
positivos e negativos, no contexto da segmentac¸a˜o de ima-
gens, um pixel que esta´ na regia˜o que se quer segmentar pode
ser classificado como parte dos positivos, e um pixel que esta´
fora desta regia˜o e´ classificado como parte dos negativos.
Na imagem resultante do me´todo de segmentac¸a˜o que esta´
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sendo avaliado, um pixel que foi classificado como negativo, e´
classificado como um verdadeiro negativo (VN) caso, na im-
agem de refereˆncia, o pixel na mesma posic¸a˜o e´ classificado
como negativo, e e´ classificado como um falso negativo (FN)
caso, na imagem de refereˆncia, conste que o pixel naquela
posic¸a˜o deveria ser classificado como positivo.
Analogamente, se um pixel da imagem resultante foi clas-
sificado como positivo pelo algoritmo de segmentac¸a˜o, sera´
classificado como um verdadeiro positivo (VP) caso, na im-
agem de refereˆncia, o pixel nesta mesma posic¸a˜o foi classi-
ficado como positivo, e sera´ classificado como um falso pos-
itivo (FP) caso, na imagem de refereˆncia, o pixel naquela
posic¸a˜o seja classificado como negativo.
As me´tricas comumente utilizadas para validar resultados
de classificac¸a˜o sa˜o: a Sensibilidade (S), a Especificidade
(E), a Precisa˜o (P) e a Acura´cia (A). A Sensibilidade corre-
sponde a` proporc¸a˜o de itens do conjunto classificados corre-
tamente como positivos (verdadeiros positivos) em relac¸a˜o




V P + FN
A Especificidade trata-se do ana´logo da sensibilidade, cor-
responde a` proporc¸a˜o de itens classificados corretamente
como negativos (verdadeiros negativos) para os todos os




V N + FP
A Precisa˜o fornece a proporc¸a˜o de itens corretamente clas-
sificados como positivos (verdadeiros positivos) em relac¸a˜o a
todos os itens classificados como positivos (verdadeiros pos-
itivos e falsos positivos).
P =
V P
V P + FP
A Acura´cia corresponde a` taxa total de acerto do classi-
ficador, ou seja, qual a porcentagem de itens corretamente
classificados (verdadeiros positivos e verdadeiros negativos)
em relac¸a˜o ao total de itens.
A =
V P + V N
V P + FP + V N + FN
O Coeficiente de Dice e´ uma estat´ıstica utilizada para




2V P + FP + FN
As me´tricas descritas sa˜o empregadas na avaliac¸a˜o do me´todo
de detecc¸a˜o do limbo proposto neste trabalho, utilizando
como refereˆncia, uma base de imagens faciais onde a local-
izac¸a˜o e tamanho dos limbos foram marcadas manualmente
por um especialista. Os resultados foram comparados com
as me´tricas de desempenho de outros detectores de c´ırculos
aplicados a` mesma base de imagens.
3. MÉTODO E HARDWARE PROPOSTO
O me´todo proposto para a medic¸a˜o automa´tica do diaˆmetro
do limbo em imagens de pacientes consiste nas etapas apre-
sentadas na Figura 5 e descritas a seguir.
Figure 5: Etapas do me´todo proposto.
Na 1a etapa e´ realizada a captura da imagem do paciente
e, em paralelo, e´ executada a 2a etapa, onde a distaˆncia
entre a caˆmera e o rosto do paciente no momento da fo-
tografia e´ aferida, isto e´ feito utilizando um sensor de dis-
taˆncia acoplado a` caˆmera, acionando-o no momento da fo-
tografia, o valor registrado deve ser armazenado para uso
posterior. Tal medida tambe´m pode ser feita utilizando uma
estrutura onde a caˆmera e o rosto do paciente fiquem em
posic¸o˜es esta´ticas e a distaˆncia entre eles possa ser medida.
Esta medida e´ necessa´ria para calcular o diaˆmetro do limbo
em mil´ımetros, a sua utilizac¸a˜o e´ explicada em detalhes na
subsec¸a˜o Medic¸a˜o do Limbo (Subsec¸a˜o 3.2).
3.1 Detecção do limbo
Anteriormente a` detecc¸a˜o do limbo realiza-se o recorte da
regia˜o dos olhos na foto facial. Para esta fase (3a etapa),
foi utilizado o algoritmo de [24] (Subsec¸a˜o 2.2) para a de-
tecc¸a˜o de caracter´ısticas semelhantes a olhos na imagem.
Procuram-se as regio˜es de cada olho na imagem levando em
considerac¸a˜o algumas restric¸o˜es de tamanho em relac¸a˜o a`s
dimenso˜es da imagem para evitar falsos positivos, por exem-
plo, cada uma das duas regio˜es detectadas deve ocupar no
ma´ximo metade e no mı´nimo um de´cimo do comprimento
da imagem, como a imagem de entrada do me´todo e´ facial,
caso a regia˜o retornada pelo algoritmo como poss´ıvel olho
seja maior ou menor do que o intervalo supracitado, cer-
tamente trata-se de uma ma´ detecc¸a˜o. Apo´s encontradas,
as regio˜es de interesse, sa˜o recortadas da imagem inicial em
duas novas imagens que sera˜o processadas no restante do
me´todo.
Para a detecc¸a˜o do limbo, a 4a etapa, cada uma das duas
imagens dos olhos e´ recortada novamente para que o foco
seja apenas na esclera e na ı´ris. Aqui, busca-se recortar a im-
agem o menor poss´ıvel para que apenas a esclera e ı´ris sejam
exibidas, com a presenc¸a do mı´nimo de pele na imagem, pois
o tom de cinza referente a` pele na imagem interfere no Lim-
iar de Otsu, que utiliza o tom de cinza mais claro presente
na esclera e o mais escuro presente na ı´ris no ca´lculo do valor
otimizado de threshold. Mas ao mesmo tempo, o recorte deve
ser grande o suficiente para que a ı´ris esteja completamente
inserida nele para que, na imagem resultante, as bordas do
limbo sejam completamente detectadas. A forma de corte
utilizada foi de dividir a imagem em treˆs partes iguais na
horizontal e em quatro partes iguais na vertical, e enta˜o a
regia˜o buscada e´ a compreendida entre o segundo terc¸o da
divisa˜o horizontal e os segundo e terceiro quartos da divisa˜o
vertical. A te´cnica e´ ilustrada pela Figura 6.
A extrac¸a˜o das bordas da imagem e´ objetivada para que
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Figure 6: Recorte da imagem dos olhos.
seja executado o detector de c´ırculos sobre a imagem re-
sultante. No entanto, se apenas for aplicado o detector de
bordas, a imagem resultante possuira´ bordas provenientes
de ru´ıdos na imagem que reduzem a eficieˆncia do detector
de c´ırculos. Portanto, para melhores resultados, e´ realizado
um tratamento na imagem antes da extrac¸a˜o das bordas.
Os passos sa˜o ilustrados pela Figura 7. Apo´s o recorte, cada
imagem passa primeiramente por um processo de reduc¸a˜o
de ru´ıdo, por meio da suavizac¸a˜o (Subsec¸a˜o 2.3) utilizando
o filtro da me´dia do OpenCV3 com os paraˆmetros infor-
mando o uso de uma ma´scara de 5x5. Como normalmente
a regia˜o da ı´ris e´ mais escura e a regia˜o da esclera e´ mais
clara, e o limbo que pretende-se detectar e´ a fronteira entre
essas duas regio˜es, o seu contorno sera´ aguc¸ado ao segmen-
tar a imagem com base nessa mudanc¸a de tons, por isso, em
seguida e´ aplicado o limiar de Otsu (Subsec¸a˜o 2.4), que com
base nos dois tons predominantes no histograma da imagem,
encontra um valor de threshold otimizado para segmentar as
regio˜es (Figura 8).
Uma vez encontrada a imagem binarizada de cada olho,
por fim e´ executado o detector de bordas de Canny (Sub-
sec¸a˜o 2.5) na imagem, encontrando as fronteiras entre as
regio˜es preta e o branca da imagem. Foram utilizados paraˆmet-
ros proporcionais ao valor de threshold t encontrado pelo
Limiar de Otsu, buscando uma extrac¸a˜o bastante justa dos
contornos, os valores de limite inferior e superior do detec-
tor de Canny foram respectivamente 0, 99t e 1, 01t. Como o
contorno do limbo havia sido realc¸ado pelo limiar, ao serem
extra´ıdas as bordas da imagem binarizada, o contorno do
limbo estara´ entre as bordas encontradas.
3.1.1 Modificações no Detector de Círculos de Hough
No caso espec´ıfico da detecc¸a˜o de c´ırculos em uma imagem
composta de bordas provenientes dos contornos de uma im-
agem de olho, onde se busca encontrar o c´ırculo correspon-
dente ao limbo, podem ocorrer detecc¸o˜es incorretas devido
ao fato de que outras regio˜es do olho tambe´m possu´ırem for-
mas circulares e estarem presentes na imagem das bordas,
como as pa´lpebras.
Desta forma, e´ conveniente implementar uma modificac¸a˜o
no algoritmo de detecc¸a˜o de c´ırculos de Hough, de modo que,
ao percorrer os pontos da borda no espac¸o geome´trico, gere
no espac¸o de Hough apenas os pontos no contorno de um
3https://opencv.org/
Figure 7: Etapas do tratamento da imagem para a
detecc¸a˜o do limbo.
Figure 8: Aplicac¸a˜o do Limiar de Otsu no his-
tograma.
c´ırculo dentro de um determinado intervalo de aˆngulos de-
sejado, como exemplificado na Figura 9, onde apenas pontos
que correspondem a uma abertura lateral de 120o no c´ırculo
sa˜o levados em considerac¸a˜o ao se gerar o acumulador.
Figure 9: Modificac¸a˜o no Detector de C´ırculos de
Hough.
Deste modo, quando um ponto de acumulac¸a˜o no espac¸o
de Hough e´ encontrado, ele representa a coordenada de um
centro de c´ırculo na imagem original, pore´m, apenas os pon-
tos do c´ırculo dentro do intervalo de aˆngulos desejado foram
levados em considerac¸a˜o no acumulador. Em outras palavras,
se uma forma circular na imagem tiver, em sua maioria,
pontos dentro do intervalo desejado, ela sera´ detectada pelo
algoritmo e se ela tiver, em sua maioria, pontos fora do in-
tervalo desejado, ela na˜o sera´ detectada.
Na Figura 10 o funcionamento da modificac¸a˜o e´ demon-
strado de forma simples. Duas formas circulares de teste
foram desenhadas, uma com pontos em sua maioria dentro
do intervalo de aˆngulos desejado, compreendendo as laterais
do c´ırculo, e outra com pontos em sua maioria fora do in-
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tervalo desejado, e como esperado, apenas a primeira forma
foi detectada como c´ırculo.
Figure 10: Aplicac¸a˜o da modificac¸a˜o no Detector de
C´ırculos de Hough.
Na imagem das bordas, e´ aplicado o detector de c´ırculos
de Hough modificado, utilizando o intervalo de raios de um
quarto a um oitavo da largura da imagem da regia˜o do olho,
e os pontos nos intervalos de 135o a 225o, e de 315o a 45o,
correspondendo a uma abertura de 90o de cada lado do c´ır-
culo, valores advindos da simples divisa˜o do c´ırculo em qua-
tro setores iguais e selecionando-se os dois setores laterais.
Ao encontrar na imagem das bordas o c´ırculo que sobrepo˜e
o limbo, armazena-se o seu diaˆmetro em pixels. A Figura
11 demonstra uma detecc¸a˜o do limbo realizada seguindo os
passos descritos.
Figure 11: Limbo detectado.
3.2 Medição do limbo
O tamanho de um objeto em pixels em uma imagem na˜o
tem relac¸a˜o direta com seu tamanho real, uma vez que,
de acordo com variac¸o˜es de caracter´ısticas entre diferentes
caˆmeras, como resoluc¸a˜o, distaˆncia focal, etc., ou ate´ mesmo
com a variac¸a˜o da distaˆncia entre a caˆmera e o objeto fo-
tografado, objetos de um determinado tamanho podem ter
diferentes medidas em pixels em diferentes imagens. Para
que a medida do limbo seja armazenada e reportada na
unidade de mil´ımetros, como e´ objetivo deste trabalho, faz-
se necessa´ria uma conversa˜o do diaˆmetro entre pixels e mil´ımet-
ros (5a etapa).
O aˆngulo do campo de visa˜o de uma caˆmera pode ser
encontrado diretamente em sua documentac¸a˜o, nos metada-
dos das imagens tiradas por ela ou pode ser calculado com
base em informac¸o˜es presentes nestes utilizando a Equac¸a˜o
1, onde α representa o aˆngulo do campo de visa˜o, f repre-
senta a distaˆncia focal, que e´ a distaˆncia entre a lente e o
sensor digital e s representa a dimensa˜o do sensor, na direc¸a˜o
horizontal, vertical ou diagonal, dependendo da direc¸a˜o do










Na Figura 12, o aˆngulo θ representa a frac¸a˜o do aˆngulo do
campo de visa˜o da caˆmera (α) que compreende o tamanho
do que esta´ sendo medido. E´ poss´ıvel descobrir o aˆngulo θ
por meio de uma regra de treˆs simples, descrita na Equac¸a˜o
2, utilizando o diaˆmetro do limbo em pixels (x), a resoluc¸a˜o
da caˆmera utilizada em pixels (w) na direc¸a˜o horizontal,
vertical ou horizontal, dependendo da direc¸a˜o em que se
esta´ sendo feita a medic¸a˜o e o aˆngulo do campo de visa˜o
da caˆmera (α), em graus, encontrado pela Equac¸a˜o 1.
Figure 12: Frac¸a˜o do aˆngulo de visa˜o da caˆmera que






⇒ θ = d · α
w
(2)
A te´cnica de conversa˜o proposta necessita que no mo-
mento da captura da imagem, tambe´m se capture a distaˆncia
entre a caˆmera e o rosto do paciente utilizando um sensor
de distaˆncia acoplado a caˆmera, por exemplo. Com base
nesta medida e no tamanho do limbo em pixels na imagem,
o tamanho em mil´ımetros pode ser calculado por meio de
te´cnicas de trigonometria descritas na Equac¸a˜o 3 e demon-
stradas geometricamente na Figura 13.
Na Figura 13, o ponto C representa a caˆmera, θ representa
o aˆngulo de visa˜o da caˆmera que o objeto que esta´ sendo
medido ocupa, encontrado pela Equac¸a˜o 2, os pontos A e
B representam as extremidades do que esta´ sendo medido,
sendo x o tamanho do que esta´ sendo medido em mil´ımetros,
a medida que se deseja encontrar, e d representa a distaˆncia





⇒ x = 2 · d · tan(θ/2) (3)
3.3 Dispositivo para detecção de patologias da
visão
O equipamento utilizado neste trabalho foi o dispositivo
porta´til de baixo custo, baseado em uma placa Raspberry
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Figure 13: Representac¸a˜o geome´trica.
Pi 3 B proposto por [21]. O componente responsa´vel pela
aquisic¸a˜o das imagens e´ a Caˆmera Raspberry Pi v2, de 8 MP
(megapixels), com foco fixo e resoluc¸a˜o de 3280 x 2464 pix-
els. Caso necessa´rio, pode ser utilizada a versa˜o NoIR, esta
versa˜o da caˆmera na˜o possui filtro infravermelho, o que per-
mite capturar luz infravermelha nas fotografias, necessa´ria
em alguns exames oftalmolo´gicos que utilizam iluminac¸a˜o
com esta frequeˆncia.
O dispositivo possui uma placa de circuito que dispo˜e de
LEDs (Light Emitting Diode) de alto brilho e LEDs infraver-
melhos posicionados formando um c´ırculo de aproximada-
mente 4,5 cm de diaˆmetro ao redor da caˆmera. A placa foi
desenvolvida para exercer a func¸a˜o de fornecer iluminac¸a˜o
para a aquisic¸a˜o de imagens atrave´s da caˆmera em ambi-
entes de baixa luminosidade, assim como possibilitar exames
semelhantes aos realizados pelos dispositivos dispon´ıveis no
mercado, que utilizam o reflexo do infravermelho nos olhos
dos pacientes para identificar patologias da visa˜o.
O envo´lucro que organiza os componentes eletroˆnicos pos-
sui suportes para o encaixe das ma˜os do operador com um
formato ergonoˆmico. Na lateral, encontram-se aberturas
para as portas do Raspberry. O tamanho e formato do dis-
positivo busca reproduzir o padra˜o dos equipamentos dispon´ıveis
no mercado. Para a interac¸a˜o homem-ma´quina, o compo-
nente utilizado e´ um display de 5 polegadas touchscreen.
Ha´ uma interface gra´fica desenvolvida em Python, que e´ re-
sponsa´vel pela realizac¸a˜o dos exames e todo o processo de
cadastro de pacientes e me´todos computacionais.
O dispositivo foi concebido com o propo´sito de permitir a
inclusa˜o de diversos me´todos computacionais para detectar
patologias da visa˜o. O me´todo que esta´ sendo apresentado
neste estudo foi incorporado no dispositivo. Para os fins
deste trabalho, foi necessa´rio realizar algumas modificac¸o˜es
no dispositivo. Para medir a distaˆncia entre o dispositivo
e o rosto do paciente, foi escolhido utilizar o Sensor Ultra-
ssoˆnico HC-SR04, devido ao seu baixo custo e facilidade de
integrac¸a˜o com o Raspberry Pi. O sensor emite um som
numa frequeˆncia acima da faixa aud´ıvel por seres humanos,
e capta o eco. Com base no tempo decorrido entre o envio
e o recebimento do som, e sabendo-se a velocidade do som
no ar, e´ poss´ıvel calcular a distaˆncia percorrida.
Para integrar o sensor de distaˆncia ao dispositivo, foi de-
senvolvida uma nova placa de circuito. Nesta placa, os LEDs
de luz branca e os de luz infravermelha foram dispostos de
uma forma semelhante a` da placa original do dispositivo, em
forma de c´ırculo ao redor da caˆmera. A versa˜o modificada
do dispositivo pode ser vista na Figura 14.
Na Tabela 1 sa˜o apresentadas as especificac¸o˜es da caˆmera
do dispositivo, importantes para este trabalho. Na Figura 15
e´ esquematizada a relac¸a˜o entre o campo de visa˜o total da
lente da caˆmera (c´ırculo externo) e a regia˜o do campo que de
fato e´ registrada na fotografia, compreendida no retaˆngulo
Figure 14: Dispositivo com nova placa de circuito.
interno, pois corresponde a` parte da luz captada que de fato
interfere com o sensor da caˆmera.
Table 1: Especificac¸o˜es de Hardware da Caˆmera
Raspberry Pi v2
PARAˆMETRO VALOR
Resoluc¸a˜o da caˆmera 3280 2464 pixels
Dimenso˜es do sensor 3,68 x 2,76 mm (4,6 mm diagonal)
Distaˆncia focal 3,04 mm
Figure 15: Relac¸a˜o entre o campo de visa˜o da
caˆmera e a regia˜o da fotografia.
A medida diagonal do sensor e´ utilizada pois e´ a que mais
se aproxima da totalidade do campo de visa˜o da lente. Ao
substituir tais valores nas Equac¸o˜es 1, 2 e 3, obtemos a
Equac¸a˜o 4, que sera´ utilizada neste trabalho, onde x[px]
e´ o tamanho do que se esta´ medindo em pixels na imagem,
d e´ a distaˆncia em mil´ımetros entre a caˆmera e o que se
esta´ medindo e x[mm] e´ a medida que se deseja encontrar, o
tamanho do que esta´ sendo medido na unidade mil´ımetros.







4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta sec¸a˜o apresenta os resultados obtidos pela fase de de-
tecc¸a˜o do limbo executada em uma base de imagens de rostos
e sa˜o discutidas as me´tricas de desempenho calculadas com
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base nas imagens resultantes. Tambe´m sa˜o apresentados e
discutidos os resultados da aplicac¸a˜o do me´todo proposto
para o ca´lculo do diaˆmetro do limbo em mil´ımetros, em um
experimento em ambiente controlado utilizando re´plicas de
olhos e em fotos de pacientes reais.
Os experimentos foram realizados em imagens de pacientes
adquiridas em um consulto´rio oftalmolo´gico especializado
em estrabismo localizado na cidade de Sa˜o Lu´ıs-MA. Todos
os pacientes concordaram em participar do estudo. Para val-
idar o me´todo, foram utilizadas tambe´m bases de imagens
pu´blicas que possu´ıam as regio˜es de interesse deste estudo.
4.1 Detecção do limbo em uma base de ima-
gens
Os paraˆmetros propostos no me´todo de detecc¸a˜o do limbo
foram testados em uma base de imagens de face, utilizada
em [5], que possui imagens de 45 pacientes de estrabismo
em diversos posicionamentos, totalizando 248 fotos. Destas,
foram utilizadas apenas imagens dos pacientes sem o´culos
e em posic¸o˜es frontais em relac¸a˜o a` caˆmera, pois estas sa˜o
as que mais se alinham ao objetivo deste trabalho. Desse
modo, o conjunto de fotos utilizado foi de 83 imagens.
E´ poss´ıvel observar que o me´todo funciona com fidelidade
ate´ mesmo em fotos onde o paciente esta´ com os olhos entre-
abertos (Figura 16) e tambe´m em pacientes com estrabismo,
nos quais a ı´ris na˜o se encontra no centro do olho, casos que
costumam apresentar dificuldades na detecc¸a˜o por outros
me´todos.
Figure 16: Detecc¸a˜o do Limbo em olho entreaberto.
A base de fotos utilizada inclui ma´scaras com a marcac¸a˜o
manual da posic¸a˜o e tamanho dos limbos. Foram calculadas
algumas me´tricas de desempenho (Subsec¸a˜o 2.7) do me´todo
proposto, analisando as imagens resultantes da detecc¸a˜o em
relac¸a˜o a`s ma´scaras da base, provenientes de marcac¸a˜o man-
ual do limbo. Como comparac¸a˜o, tambe´m foram calculadas
as me´tricas de desempenho do detector de c´ırculo de Hough
nativo do OpenCV. Os valores encontrados sa˜o exibidos na
Tabela 2.
Observa-se que o desempenho do Detector de C´ırculos
de Hough implementado neste trabalho e´ superior em to-
das as me´tricas testadas em relac¸a˜o ao Detector de C´ırcu-
los de Hough nativo do OpenCV Python. No entanto, o
tempo me´dio de execuc¸a˜o do Hough nativo do OpenCV foi
de 1,45 segundo por imagem. Ja´ o Detector implementado
neste trabalho e modificado para buscar especificamente por
setores circulares, teve um tempo me´dio de execuc¸a˜o foi
de aproximadamente 41,3 segundos. Os tempos apresen-
tados representam a durac¸a˜o completa do processo detecc¸a˜o
do limbo para ambos os detectores, com o tempo de pre´-
processamento (recorte da a´rea dos olhos, tratamento da im-
agem e a extrac¸a˜o das bordas) ja´ incluso. Os tempos citados
se referem ao processamento em uma ma´quina com proces-
sador Intel i3 3217U, 1.8 GHz, 4 nu´cleos, e 4 Gb de memo´ria
RAM, o co´digo implementado na linguagem Python 3.6, e
apenas um nu´cleo do processador sendo utilizado por vez,
devido a um mecanismo de seguranc¸a chamado GIL (Global
Interpreter Lock), que e´ utilizado pelo interpretador do Python.
4.2 Medição do limbo em réplicas de olhos
O me´todo proposto para ca´lculo do tamanho do limbo
em mil´ımetros foi aplicado em um ambiente controlado para
testar o seu funcionamento. Foi elaborado um experimento
simples onde fotografias de re´plicas de olhos foram retiradas,
com o dispositivo e o objeto fotografado sendo posiciona-
dos estaticamente em diferentes distaˆncias desejadas, assim
como a iluminac¸a˜o do local, podendo ser regulada conforme
a necessidade. O experimento pode ser melhor compreen-
dido observando a Figura 17.
Figure 17: Experimento em ambiente controlado.
As distaˆncias utilizadas foram de 20, 25 e 30 cm do ob-
jeto fotografado. As distaˆncias utilizadas no ca´lculo foram
o resultado da me´dia de 5 medidas consecutivas realizadas
apo´s a foto, pra´tica recomendada em atividades laboratori-
ais que busca reduzir a influeˆncia de poss´ıveis erros em cada
medic¸a˜o individual.
Na Figura 18 e´ exibido um exemplo de como a regia˜o
equivalente ao limbo na re´plica de olho foi detectada pelo
me´todo proposto, como esperado. Na Tabela 3 sa˜o exibidos
os resultados do ca´lculo do diaˆmetro do limbo em mil´ımet-
ros com base no diaˆmetro em pixels do limbo detectado na
imagem e a distaˆncia entre a caˆmera e os olhos.
Os modelos de olhos teˆm o diaˆmetro do limbo de 12 mm,
diaˆmetro aferido manualmente com um paqu´ımetro4. Sendo
o erro de cada resultado a diferenc¸a entre ele e o valor que
deveria ser (12 mm), o erro me´dio dos resultados e´ de aprox-
imadamente 0,2 mm. Na pra´tica me´dica, variac¸o˜es abaixo
de 0,5 mm normalmente sa˜o desprezadas, sendo o valor me-
dido arredondado para o mu´ltiplo de 0,5 mm mais pro´x-
imo. Portanto, a metodologia proposta para o ca´lculo se
demonstra compat´ıvel com a medida manual, uma vez que
ao arredondarmos, o mu´ltiplo mais pro´ximo e´ o de 12 mm.
4.3 Medição do limbo em pacientes reais
4Instrumento empregado para medir precisamente pequenas
distaˆncias, espessuras etc.
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Table 2: Me´tricas do Hough do OpenCV e do Hough modificado





Coeficiente de Dice 83,03 91,89
Table 3: Resultados do me´todo de detecc¸a˜o do limbo nas re´plicas de olhos
Foto Dist. (mm) OD (px) OE (px) OD (mm) OE (mm)
1 205,5 184 184 11,9 11,9
2 254,4 154 152 12,4 12,2
3 302,8 126 126 12 12
4 203,3 184 184 11,8 11,8
5 256 148 152 12 12,3
6 304,6 126 128 12,1 12,3
7 209,1 188 184 12,4 12,2
8 209,4 188 184 12,4 12,2
9 253 152 152 12,1 12,1
10 257,9 152 152 12,4 12,4
11 302,6 128 128 12,2 12,2
12 301,5 128 128 12,2 12,2
Me´dia - - - 12,1583 12,15
Figure 18: Detecc¸a˜o do limbo na re´plica de olho.
Com a permissa˜o do me´dico e dos pacientes, foram cap-
turadas imagens de 5 pacientes em per´ıodo pre´-operato´rio
utilizando o dispositivo com sensor de distaˆncia. O me´dico
costuma aferir manualmente o diaˆmetro do limbo durante a
cirurgia, enta˜o foi solicitado que posteriormente informasse
tais valores para compor a base de dados. O me´todo de de-
tecc¸a˜o do limbo e o ca´lculo do diaˆmetro limbar em mil´ımet-
ros foram aplicados a` base de imagens retiradas dos pa-
cientes. Na Figura 19 e´ mostrado um exemplo da detecc¸a˜o
do limbo de um dos pacientes.
Na Tabela 4 sa˜o apresentadas as medidas dos diaˆmetros
encontrados manualmente pelo especialista, os resultados
encontrados automaticamente pelo me´todo proposto neste
trabalho, assim como a diferenc¸a em mo´dulo entre as duas
medidas, caracterizando o erro, para os olhos direito (OD) e
esquerdo (OE) respectivamente em cada coluna. Os valores
Figure 19: Detecc¸a˜o do limbo em imagem de pa-
ciente real.
encontrados foram arredondados para o mu´ltiplo de 0,5 mm
mais pro´ximo.
Apesar da resoluc¸a˜o da caˆmera do dispositivo ser alta,
as imagens na˜o ficaram n´ıtidas, isto pode ter sido causado
devido a` falta de foco ajusta´vel na caˆmera e a pequenos
movimentos durante a realizac¸a˜o das fotos, tanto do pa-
ciente quanto do dispositivo por ser segurado nas ma˜os e
na˜o em uma plataforma fixa. Tais movimentos interferem
na medida do sensor de distaˆncia, e a falta de nitidez nas
imagens ocasionam impreciso˜es na detecc¸a˜o do limbo. Os
pequenos erros nos dados de entrada se propagam ao longo
dos ca´lculos gerando diferenc¸as no resultado final, em algu-
mas aplicac¸o˜es, tais diferenc¸as sa˜o desprez´ıveis, mas para a
aplicac¸a˜o deste trabalho, que busca alta precisa˜o, variac¸o˜es
acima de 0,5 mm devem ser consideradas.
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Table 4: Resultados do me´todo de detecc¸a˜o do limbo em pacientes reais
Paciente OD e OE reais (mm) OD e OE calculados (mm) Erro (mm)
1 12,0 12,0 14,0 14,0 2,0 2,0
1 12,0 12,0 13,5 13,5 1,5 1,5
1 12,0 12,0 13,0 13,0 1,0 1,0
1 12,0 12,0 13,0 13,0 1,0 1,0
2 11,0 11,0 12,5 12,5 1,5 1,5
2 11,0 11,0 12,5 12,5 1,5 1,5
3 11,5 11,5 12,5 12,5 1,0 1,0
3 11,5 11,5 12,5 12,5 1,0 1,0
3 11,5 11,5 13,0 13,0 1,5 1,5
3 11,5 11,5 13,5 13,5 2,0 2,0
4 11,5 11,5 11,0 11,0 0,5 0,5
4 11,5 11,5 11,0 11,0 0,5 0,5
4 11,5 11,5 12,0 12,0 0,5 0,5
4 11,5 11,5 12,0 12,0 0,5 0,5
4 11,5 11,5 11,0 11,0 0,5 0,5
5 11,0 11,0 12,5 12,5 1,5 1,5
5 11,0 11,0 11,5 11,5 0,5 0,5
5 11,0 11,0 14,0 13,0 3,0 2,0
5 11,0 11,0 13,0 13,0 2,0 2,0
5 11,0 11,0 13,0 13,0 2,0 2,0
Me´dia - - 1,275 1,225
5. CONCLUSÕES
Problemas visuais podem diminuir a capacidade visual
de pacientes, e em alguns casos, levar ate´ a` cegueira. O
diaˆmetro limbar e´ uma medida utilizada pelos oftalmolo-
gistas em alguns exames relacionados a` sau´de dos olhos de
pacientes, como os que possibilitam a detecc¸a˜o do glau-
coma congeˆnito, problema que atinge crianc¸as em idade pre´-
escolar e escolar e pode prejudicar o desempenho delas na
escola, o desenvolvimento motor e a capacidade de comuni-
cac¸a˜o do indiv´ıduo em formac¸a˜o. Desta forma, o diagno´s-
tico precoce de patologias como esta e´ importante para que
o tratamento seja feito o quanto antes.
Existem dificuldades em aplicar os exames usuais em cri-
anc¸as, pois geralmente a colaborac¸a˜o do paciente se faz necessa´ria,
e crianc¸as pequenas na˜o conseguem colaborar. A pra´tica
me´dica atual consiste em sedar o paciente e utilizar de te´c-
nicas invasivas e nem sempre precisas para o exame. Assim,
se faz oportuna uma soluc¸a˜o computacional que evite tais
problemas, permitindo que se fac¸a a detecc¸a˜o automa´tica
do limbo em imagens e que seu diaˆmetro seja calculado em
mil´ımetros.
O uso de processamento de imagens para detecc¸a˜o dos
olhos e localizac¸a˜o do limbo esta˜o presentes na literatura,
pore´m, sa˜o utilizados em aplicac¸o˜es como exames de estra-
bismo, segmentac¸a˜o da pupila para testes do reflexo ver-
melho, rastreamento da direc¸a˜o dos olhos em v´ıdeo e recon-
hecimento biome´trico por meio da ı´ris. Neste trabalho, as
etapas de detecc¸a˜o de olhos, localizac¸a˜o do limbo e ca´lculo do
diaˆmetro do limbo em mil´ımetros foram implementadas na
linguagem Python 3.6, com aux´ılio da ferramenta OpenCV e
do dispositivo proposto por [21], com algumas modificac¸o˜es
de hardware e software para integrar novos componentes,
como o sensor de distaˆncia.
Inicialmente planejou-se que o processamento fosse real-
izado na placa Raspberry Pi do dispositivo, no entanto, dev-
ido a alterac¸o˜es nas te´cnicas utilizadas no me´todo proposto,
em busca de melhores resultados, o baixo poder de proces-
samento e memo´ria do Raspberry se tornaram fatores limi-
tantes, por isso, o dispositivo passou a ser usado apenas para
captac¸a˜o da imagem e distaˆncias, os dados registrados pas-
saram a ser armazenados em arquivos e exportados para um
computador tradicional, onde foi realizado o processamento
dos dados.
O me´todo desenvolvido demonstrou funcionar de forma
coerente com o que foi proposto. Conseguiu-se realizar medic¸o˜es
do diaˆmetro limbar em mil´ımetros com base em processa-
mento de imagens em conjunto com outros dados, como
especificac¸o˜es da caˆmera e a distaˆncia entre a caˆmera e o
paciente. Os resultados obtidos atrave´s do me´todo desen-
volvido sa˜o compat´ıveis com os valores obtidos pelo me´todo
manual de medic¸a˜o.
Em alguns casos, a precisa˜o dos resultados na˜o foi ta˜o alta
quanto desejada, devido a fatores como o foco na˜o ajusta´vel
da caˆmera utilizada, a irregularidade de iluminac¸a˜o em am-
bientes na˜o controlados e a natureza irregular da superf´ıcie
do rosto humano, que interfere no correto funcionamento de
sensores de distaˆncia baseados em ultrassom, o tipo que foi
utilizado. Apesar disso, o desempenho obtido pela te´cnica
desenvolvida indica que, com equipamentos diferentes, de
melhor precisa˜o, a metodologia proposta tem potencial de
aplicac¸a˜o em consulto´rios oftalmolo´gicos.
Poss´ıveis aperfeic¸oamentos que podem ser feitos em tra-
balhos futuros sa˜o: melhoria da caˆmera, optando-se por uma
com foco ajusta´vel ou, preferencialmente, autoajusta´vel, uso
de sensor de distaˆncia baseado em infravermelho ou laser,
pois possuem melhor precisa˜o na medida, uso de uma ver-
sa˜o superior da placa Raspberry Pi, com maior capacidade
de processamento, projetar um case para o dispositivo que
possa ser impresso em uma impressora 3D, adaptado para o
encaixe do Raspberry, do display, das baterias e da placa de
circuito com a caˆmera e os LEDs de iluminac¸a˜o, implemen-
tac¸a˜o do me´todo em outra linguagem de programac¸a˜o que
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possua execuc¸a˜o mais ra´pida e com menos uso de memo´ria,
como C, e estudar a possibilidade do uso de threads para
processamento paralelo, em busca da reduc¸a˜o do tempo pro-
cessamento do me´todo.
Em um contexto mais amplo, este trabalho se integra a um
projeto de desenvolvimento de uma plataforma open-source
e open-hardware, na qual os co´digos dos me´todos computa-
cionais para detecc¸a˜o de patologias da visa˜o seriam disponi-
bilizados, assim como detalhes do hardware utilizado e as
instruc¸o˜es de montagem, de modo que profissionais da a´rea
da sau´de possam adquirir o hardware e incluir nele os di-
versos me´todos, facilitando assim o acesso de mais pessoas
a exames e processos de triagem, tornando mais eficiente o
funcionamento de sistemas de sau´de.
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